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1 PANNELLO Dl CONTROLLO 



1 Fusibili 

2 Tasto ON/OFF apparecchiatura con relativa spia (verde) 

3 Tasto ON/OFF luce con relativa spia (gialla) 

4 Tasto sbrinamento manuale con relativa spia (gialla) 

5 Tasto impostazione temperatura (regolazione) 

6 Tasto incremento temperatura (regolazione) 

7 Tasto decremento temperatura (regolazione) 

8 LED COLD: spia di raffreddamento (verde) 

9 LED POWER: spia presenza rete 

10 Display visualizzazione temperatura impostata 

11 Display visualizzazione temperatura interna/imposta- 
zione allarme 

12 LED acceso lampeggiante: allarme sotto soglia impo¬ 
stata 


13 LED acceso lampeggiante: qualsiasi condizione di allarme 

14 LED acceso lampeggiante: allarme sopra soglia impostata 

15 LED acceso lampeggiante: batteria inefficiente 

16 LED acceso lampeggiante: porta aperta per oltre 40 secondi 

17 LED acceso lampeggiante: manca tensione di rete 

18 Tasto incremento temperatura allarme 

19 Tasto mascherato impostazione allarme/ON-OFF allarme 

20 Tasto decremento temperatura allarme 

21 Tasto ON/OFF allarme con relativa spia (verde) 

22 Tasto tacitazione allarme acustico con relativa spia (verde) 

23 Tasto se premuto lancia il test degli allarmi 

24 Allarme acustico 

25 Registratore grafico 

26 Interruttore blocco comandi (optional) 


1.2 ALLARME REMOTO 


L'apparecchiatura e dotata di predisposizione allarme 
esterno contatto pulito in scambio (2A / 230V) 

• Cavo BLU = comune 

• Cavo BIANCO = N.C. 

• Cavo NERO = N.O. 

II contatto scambia dopo 30 secondi in condizioni di 
allarme di sovratemperatura o di minima temperatura e 
dopo 10 secondi in condizione di assenza di rete. 
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2 AWIAMENTO 


• Verificate che la tensione di rete corrisponda con quella riportata nella targa dati. 

2.1 DESCRIZIONE DEL PANNELLO COMANDI_ 



SEZIONE ALLARME 


INTERRUTTORE GENERALEI (ON) - 0 (OFF) 

II pannello comandi puo essere dotato di un 
selettore con chiave estraibile oppure di un 
interruttore generate. 

II selettore con chiave estraibile v iene installato 
su apparecchiature con potenza inferiore a 1 
kW dove la funzione di sezionatore e fatta dalla 
spina priva di blocco. 

L 'interruttore generate e installato su apparec¬ 
chiature con potenza superiore a 1 kW ed e 
presente una spina con blocco. 


SEZIONE REGOLAZIONE 

1 PROTEZIONE ALIMENTAZIONE DI RETE 

Collegato all'alimentazione fornisce tensione 
all'apparecchiatura. 

2 ON/OFF 

Tasto per I'accensione e lo spegnimento del- 
I'apparecchiatura. 

LED “ON-OFF’: LED associato al comando ON- 
OFF per I'accensione dell'apparecchiatura. Acce- 
so quando I'apparecchiatura e in funzione. 

3 LUCE INTERNA 

Tasto per I'accensione della luce interna. 

LED “luce interna”: LED associato al rele 
di comando per la luce interna. Acceso quando 
la luce interna e accesa. 

4 SBRINAMENTO MANUALE 

Tasto per I'attivazione manuale del ciclo di sbri- 
namento. 

LED “sbrinamento manuale”: LED 

associato alio sbrinamento manuale. Acceso 
quando e in atto un ciclo di sbrinamento; 
lampeggiante, in fase di sgocciolamento. 

5 SET 

Premuto accende il display 10 che mostra il 
valore di set point. 

6 UP (Incremento) 

Tasto per I'incremento dei valori. Premuto dopo 
il tasto SET aumenta latemperatura impostata. 
Tenendolo premuto continuamente si avra un 
incremento veloce. 

7 DOWN (Decremento) 

Tasto per il decremento dei valori. Premuto dopo 
il tasto SET diminuisce la temperatura imposta¬ 
ta. Tenendolo premuto continuamente si avra un 
decremento veloce. 

8 LED COLD 

LED associato al rele compressore. Acceso 
quando il compressore e in funzione. 

9 LED POWER 

LED associato alia presenza di rete. 

10 DISPLAY (SET TEMPERATURE) 

Indica il set point se viene premuto il tasto SET; 
normalmente e spento con acceso il punto 
decimale. 


11 DISPLAY (TEMPERATURE DISPLAY) 

Visualizza la temperatura del vano refrigerato; 
lampeggia quando manca tensione di rete. 

12 LED ALARM MIN 

Acceso quando I'allarme scende sotto la soglia 
impostata. 

13 LED ALARM 

Acceso lampeggiante per qualsiasi condizione 
di allarme. 

14 LED ALARM MAX 

Acceso lampeggiante quando I'allarme sale so- 
pra la soglia impostata. 

15 LED BATTERY OFF 

Acceso lampeggiante quando la batteria e inef- 
ficiente. 

16 LED OPEN DOOR 

Acceso lampeggiante quando la porta rimane 
aperta oltre 40 secondi. 

17 LED POWER FAIL 

Acceso lampeggiante se manca tensione di rete. 

18 UP (Incremento) 

Aumenta (se il tasto mascherato e premuto) il 
valore del set alarm. 


19 SET (Tasto nascosto) 

T asto volutamente mimetizzato (contra eventuali 
manomissioni); tenuto premuto mentre si opera 
sul tasto di incremento (18) e decremento (20) 
consente la modifica del set degli allarmi. Tenuto 
premuto contemporaneamente al tasto ON/OFF 
ALARM (21) abilita e disabilita I'allarme. 

20 DOWN (Decremento) 

Diminuisce (se il tasto mascherato e premuto) 
il valore del set alarm. 

21 ALARM ON/OFF 

Abilita/disabilitatutti gli allarmi se premuto con¬ 
temporaneamente al tasto mascherato 19. 
LED “Allarme”: LED “ON-OFF ALARM” as¬ 
sociato al sistema di allarme, acceso se I'allar- 
me e abilitato. 

22 BUZZER OFF 

Tasto per tacitare la suoneria di allarme. II 
buzzer viene riattivato in una nuova condizione 
di allarme. 

Resetta, inoltre, gli allarmi in memoria. 

- Tasto TEST ALARM (23) : appena premuto 
lancia il test delle segnalazioni (tutti i LED si 
accendono, sul display viene visualizzato 
88.8, il buzzer suona). 

- Tenuto premuto per 5 secondi lancia il test 
di batteria (se la batteria e scarica si accen¬ 
de la spia 15). 

- Tenuto premuto per 10 secondi effettua il 
test allarme remoto. 

LED “Buzzer”: acceso fisso quando il buzzer 
e abilitato; lampeggia quando il buzzer e stato 
tacitato. 
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24 BUZZER 

In caso di allarme si sente una suoneria. 


































2.2 MESSA IN FUNZIONE_ 

• Inserite la spina nell'apposita presa 
di alimentazione (vedi paragrafo 
"Collegamento elettrico"). 

• Agite sul tasto 2 (ON-OFF) per ac- 
cendere la macchina. 


2.3 REGOLAZIONE DELLA TEM- 
PERATURA DI ESERCIZIO 

Per impostare la temperatura di re- 
golazione: 

• Premete il tasto 5 (SET) per visua- 
lizzare la temperatura di esercizio. 

• Variate con i tasti 6 e 7 (incremento e 
decremento). II valore viene visualiz- 
zato sul display 10. 

Lasciare che il display si spenga. 
Dopo aver effettuato questa operazio- 
ne, I'armadio si portera al valore di 
temperatura impostato. 


2.4 LUCE INTERNA 

• Premete il tasto 3 per accendere e spegnere la luce. 

2.5 SBRINAMENTO ELETTRICO_ 

Lo sbrinamento elettrico avviene automaticamente e viene tarato dal costruttore nel numero dei cicli e nella durata; se si 
presentano formazioni di ghiaccio indesiderate si pud dare I'avvio ad un ulteriore ciclo premendo il tasto 4. Terminato il ciclo 
comandato manualmente, I'apparecchiatura riprende a funzionare in modo automatico. Durante lo sbrinamento si accende 
la spia relativa. 

2.6 ON/OFF SISTEMA DI ALLARME_ 

II sistema di allarme viene attivato o disattivato premendo contemporaneamente il tasto 19 e 21. 

2.7 REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA DI SOGLIA DEL SISTEMA DI 

ALLARME_ 

• Premete il tasto 19 (SET ALARM) una volta per impostare I'allarme di 
minima; due volte per impostare I'allarme di massima. I LED rispettivi 
lammpeggiano e sul display appare il valore di soglia. Variate il valore con 
i tasti 18 e 20. 

Dopo aver effettuato questa operazione, I'armadio si portera al valore di 
temperatura impostato. 

• Premete il tasto 22 per tacitare il buzzer in condizione di allarme. 


Nota: per qualsiasi condizione di allarme rientrato, rimane acceso il LED 
corrispondente; per resettare premete il tasto 22 (buzzer). 


BLOCCO TASTI (optional) 

Girate la chiave verso destra per attivare il blocco comandi. 
Restano attivi solo i tasti ON/OFF luce interna e Bazzer. 

E possibile visualizzare il set point e le soglie di allarme. 
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2.8 SBRINAMENTO 


Viene effettuato in automatico. 

Qualora si desidera effettuarlo manualmente premete 
I'apposito tasto 4 (fig. 2.4). 


FL2903-F43 



3 DESCRIZIONE DEL SISTEMA Dl SCAMBIO AUTOMATICO 

(Solo per macchine equipaggiate di questo dispositivo) 

II sistema di scambio negli impianti di completa scorta permette di invertire in modo automatico il funzionamento degli 
impianti.Lacondizionechepermettequestaoperazioneeraumentooladiminuzionedellatemperaturadell’apparecchiatura 
soggetta a controllo; le soglie di temperatura devono essere state preventivamente impostate. 

Quando si verifica un’inversione di funzionamento il sistema sconnette completamente I’unita in avaria e connette quella 
di scorta; per connessione o sconnessione si intende applicare o meno alimentazione elettrica all’intero apparato. La 
caratteristica principale del sistema consiste nel fatto che entrambe le unita di controllo (G1-G2) possono essere 
indistintamente sia unita di scorta che unita operativa perche I’automatismo di scambio avviene in entrambi i sensi. II 
sistema inoltre permette di fare lavorare I’apparecchiatura sempre alia stesso valore di temperatura (se G1-G2 hanno gli 
stessi valori impostati). 



11 

12 

R 

13 


Interruttore generale gruppo G1 
Interruttore generale gruppo G2 
Regolatore di scambio 
Interruttore luce interna 
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3.1 DESCRIZIONE DEL SISTEMA Dl SCAMBIO AUTOMATICO 


II regolatore di scambio e I’elemento che, avvalendosi di un 
termostato per il controllo della massima temperatura o di 
due termostati con un piu in opzione per il controllo della 
minima temperatura, abilita il funzionamento del gruppo 1 
o del gruppo 2 tramite due servomeccanismi di potenza. 
Nel pannello del regolatore ci sono due tasti (vedere fig. 
3.2), il tasto rif. 4 se premuto permette di fare funzionare i 
due gruppi contemporaneamente, la condizione puo essere 
utilizzata quando si fanno dei carichi cospicui di materiale 
e necessita un’ abbattimento rapido della temperatura; 
naturalmente I’automatismo e escluso perche i due gruppi 
funzionano contemporaneamente, per ripristinare la 
condizione normale premere nuovamente il tasto. 
Premendo il tasto rif. 3 si inverte in modo manuale il 
funzionamento dei due gruppi, questa condizione puo 
essere utilizzata per distribuire su entrambi i gruppi il carico 
di lavoro nel tempo e al tempo stesso renderli operativi. 

II led rif. 5 indica se il regolatore e alimentato, i led rif. 1 e 
2 indicano lo stato dei gruppi, acceso gruppo in ON, spento 
gruppo in OFF. 



1 Spia consenso 1° gruppo 

2 Spia consenso 2° gruppo 

3 Interruttore di scambio manuale 

4 Interruttore per funzionamento singolo o 
doppio dei gruppi 

5 Spia presenza rete 


NOTA: per un corretto e regolare funzionamento delle apparecchiature con impianto di completa scorta e 
necessario che siano collegate alia rete entrambi i cavi di alimentazione. 

Icavidialimentazionedevonofarecapoadue presedistintealimentatedaduediversiinterruttori magnetotermici 
differenziali. 


NOTA IMPORTANTE: quando la camera e a temperatura di regime deve funzionare soltanto un impianto (G1 
oppure G2). 


3.2 LUCE INTERNA CON REGOLATORE DI SCAMBIO 


Nelle apparecchiature con luce interna, doppio impianto e 
regolatore di scambio; i tasti ON-OFF luce con spia gialla 
presenti sul frontale (rif. 3) della elettronica E2003 non 
sono funzionanti. In questo caso vi e presente sul pannello 
comandi un interruttore verde con la dicitura “LUCE” per 
I’accensione della stessa (vedere fig. 3.3). 

E’ allora sufficiente inserire questo interruttore per 
accendere la luce interna e disinserirlo per spegnerla. 


3.3 

[thlTEn.LUCe 



13 Interruttore luce interna 


La presente istruzione annulla e sostituisce I'istruzione relativa alia luce interna (fig. 5.8 - rif. 3) della 
elettronica E2003 del presente manuale d’istruzioni. 

Se e presente il sistema di scambio automatico il tasto ON/OFF luce (fig. 5.8 - rif. 3) non e funzionante; agite 
sull'interuttore 13 per accendere o spegnere la luce interna. 
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1 CONTROL PANEL 


1 Description of the keys. 



1 Fuses 

2 Appliance ON/OFF key with relative warning light (green) 

3 ON/OFF key with relative warning light (yellow) 

4 Manual defrosting key with relative warning light (yel¬ 
low) 

5 Temperature setting key (control) 

6 Temperature increase key (control) 

7 Temperature decrease key (control) 

8 LED COLD: cooling warning light (green) 

9 LED POWER: warning light to show mains switched on 

10 Set temperature display 

11 Internal temperature/alarm set display 

12 Flashing led: alarm below the set threshold 

13 Flashing led: any alarm condition 

1.1 Remote alarm_ 

The equipment is set for the installation of an external 
alarm clean exchange contact (2 A/230V). 

• Cable color BLU = common 

• Cable color WHITE = N.C. 

• Cable color BLACK = N.O. 


14 Flashing led: alarm over the set threshold 

15 Flashing led: battery OFF 

16 Flashing led: door open for more than 40 seconds 

17 Flashing led: lack of line voltage 

18 Temperature increase alarm key 

19 Alarm set/alarm ON-OFF hidden key 

20 Temperature decrease alarm key 

21 ON/OFF alarm key with relative warning light (green) 

22 Key to switch off acoustic alarm with relative warning 
light (green) 

23 If this key is pressed, it starts the alarm test 

24 Acoustic alarm (buzzer) 

25 Chart recorder 

26 Control shutdown switch (optional) 


The contact exchanges after 30 seconds in alarm condi¬ 
tions of temperature-rise or of minimum temperature and 
after 10 seconds in a blackout. 















































































2 START-UP 


• Check that the mains supply voltage is the same as the one marked on the rating plate. 

2.1 DESCRIPTION OF THE CONTROL PANEI_ 


MAIN SWITCH I (ON) - O (OFF) 

The control panel may be equipped with a 
selector with an extractable key or with a main 
switch. 

The selector with an extractable key is installed 
on appliances with a power of less than 1 kW 
where the selector function is carried out by the 
plug without shutdown. 

The main switch is installed on appliances with 
power of more than 1 kW and equipped with a 
plug with shutdown. 


CONTROL SECTION 

1 MAINS SUPPLY PROTECTION 

This is connected to the mains supply and 
provides the appliance with voltage. 

2 ON/OFF 

Key to switch the instrument on and off. 
“ON-OFF” LED LIGHT, led light connected to 
the ON-OFF control to switch on the instrument. 
It lights up when the instrument is operating. 

3 INTERNAL LIGHT 

Key to switch on the internal light. 

“Internal light”LED LIGHT: Ied Iig ht con nected 
to the control relay for the internal light. It lights 
up when the internal light is switched on. 

4 MANUAL DEFROSTING 

Key to switch on defrosting cycle manually. 
“Manual defrosting” led. Led connected to 
the manual defrosting. In ON when defrosting 
cycle; flashes during the drip phase. 

5 SET 

When pressed, display 10 lights up and shows 
the set point value. 

6 UP (Increase) 

Value increase key. When pressed after the 
SET key, it increases the set temperature. If it is 
held down, there is a rapid increase. 

7 DOWN (Decrease) 

Value decrease key. When pressed after the 
SET key, it decreases the set temperature. If it 
is held down, there is a rapid decrease. 

8 LED COLD 

Led light connected to the compressor relay. 

It lights up when the compressor is operating. 

9 LED POWER 

Led connected to the power. 

10 DISPLAY (SET TEMPERATURES) 

If the SET key is pressed, it shows the set point; 
it is normally switched off with only the decimal 
point showing. 


ALARM SECTION 

11 DISPLAY (DISPLAY TEMPERATURES) 

Shows the temperature of the refrigerated room; 
Flashes when there is a lack of power. 

12 LED ALARM MIN 

Flashes when the alarm falls below the set 
threshold. 

13 LED ALARM 

Flashes when there is any alarm condition. 

14 LED ALARM MAX 

Flashes when the alarm rises over the set 
threshold. 

15 LED BATTERY OFF 

Flashes when the battery OFF. 

16 LED OPEN DOOR 

Flashes when the door remains open for more 
than 40 seconds. 

17 LED POWER FAIL 

Flashes when there is a lack of power. 

18 UP (Increase) 

Increases (if the masked key is pressed) the set 
alarm value. 


19 SET (hidden key) 

Camouflaged key (against possible tamper¬ 
ing); if held down when operating on the in¬ 
crease (18) and decrease (20) keys, it enables 
the alarm setting to be modified. If it is pressed 
together with the ON/OFF ALARM key (21), it 
enables and disables the alarm. 

20 DOWN (Decrease) 

Decreases (if the masked key is pressed) the 
set alarm value. 

21 ON/OFF ALARM 

Enables/disenables all the alarms if pressed 
together with masked key 19. 

“Alarm”LED: “ON-OFF ALARM” led connected 
to the alarm system, in ON if the alarm is enabled. 

22 BUZZER OFF 

Key for alarm OFF. 

The buzzer is enabled one more time in a new 
alarm condition. 

Moreover resets the memorized alarms. 

- TEST ALARM (23) key: as soon as pressed 
starts the warning lights test (all leds light on, 
the display shows 88.8 and the buzzer rings). 

- If pressed for 5 seconds starts the battery 
test (if the battery is down the warning light 
15 switches on). 

- If pressed for 10 seconds carries out the 
remote alarm test. 

“Buzzer 'led: lights on when the buzzer is ena¬ 
bled; flashes when the buzzer has been put in 
OFF. 

24 BUZZER 

In case of alarm, you can hear a ring. 
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2.2 START UP_ 

• Insert the plug into the special feed 
socket (see paragraph entitled "Elec¬ 
trical Wiring"). 

• Press key 2 (ON-OFF) to switch on 
the machine. 


2.3 REGULATION OFTHE OPER¬ 
ATING TEMPERATURE_ 

In order to set the operative tem¬ 
perature: 

• Press key 5 to see the operational 
temperature. 

• Use keys 6 and 7 (increase and de¬ 
crease) to modify it. 

The value is shown on display 10. 

Allow the display to switch itself off. 
When this operation has been com¬ 
pleted, the cupboard will return to the 
set temperature value. 



2.4 INTERNAL LIGHT- 

• Press key 3 to switch the light on and off. 

2.5 ELECTRICAL DEFROSTING- 

Electrical defrosting is automatic and the number and duration of the cycles is set by the manufacturer; if undesired ice 
forms, a further cycle can be started by pressing key 4. Once the manual command cycle is discontinued, the automatic 
control cycle is activated. During de-frost the de-frost control lamp is illuminated. 

2.6 ON/OFF ALARM SYSTEM_ 

The alarm system is switched on or off by pressing key 19 and key 21 at the same time. 


2.7 ALARM SYSTEM THRESHOLD TEMPERATURE CONTROL_ 

• Press key 19 (SET ALARM) once in order to set the minimum alarm; twice 
in order to set the maximum alarm. The respective LED warning lights will 
flash and the threshold value will appear on the display. Use keys 18 and 20 
to modify the value. 


When this operation has been completed, the cupboard will return to the set 
temperature value. 

• Press key 22 to switch off the buzzer when the alarm has triggered. 


Note: when any alarm condition is over, the corresponding LED warning 
light will remain switched on; in orderto reset, press key 22 (buzzer). 


SHUTDOWN KEY (optional) 

Turn the key towards the right in order to shutdown the controls. 

Only the ON/OFF, internal light and Buzzer keys remain switched on. 
The set point and alarm thresholds can be visualised. 
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2.8 DEFROSTING- 

This is carried out automatically. 

If you wish to do it manually, press the special button 4 on 
the control panel (fig. 2.4). 
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3 DESCRIPTION OF THE AUTOMATIC COMMUTATION SYSTEM 

(Only for machines equipped with this device) 

The commutation system for equipment with a complete reserve unit enables system operations to be automatically 
inverted. This operation is possible when the temperature of the equipment under control either increases or decreases; 
the temperature thresholds must be set in advance. When operations are inverted, the system completely disconnects 
the unit that has broken down and connects up the reserve unit; connecting or disconnecting means to give the entire 
machine voltage or to cut it off. The system’s main characteristic lies in the fact that both control units (G1-G2) can act 
either as the reserve unit or as the operational unit because commutation can be carried out automatically in either 
direction. Moreover, the system enables the equipment to continue to operate at the same temperature (if G1-G2 are 
set at the same values). 



11 Main switch group G1 

12 Main switch group G2 

R Commutation controller 

13 Internal light switch 
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3.1 DESCRIPTION OF THE AUTOMATIC COMMUTATION SYSTEM 


The commutation controller uses either one thermostat to 
control the maximum temperature or two thermostats with 
an optional extra one to control the minimum temperature 
and it uses two power servomechanisms to start up either 
group 1 or group 2. There are two keys on the controller 
panel (see fig. 3.2): if key 4 is pressed, it enables both 
groups to be operated simultaneously. This function can 
be used with outstanding loads of material that need to be 
cooled rapidly and excludes the automatic switchover, 
since both groups are now operating simultaneously. In 
order to reset the normal function, press the key once 
again. If key 3 is pressed, operations of both groups switch 
to manual mode. This function can be used in order to 
equally distribute work loads over a period of time between 
the groups so that both will be operating. The led warning 
light 5 shows whether the controller is under voltage, the 
led lights 1 and 2 show whether the group is switched ON 
or OFF. 



1 1 st group enabled warning lamp 

2 2 nd group enabled warning lamp 

3 Manual commutation switch 

4 Switch for operating with one group or 
with both the two groups 

5 Power on signal lamp 


NOTE: both supply cables must be connected to the mains supply in order for the system with complete reserve 
unit to operate correctly and regularly. 

The supply cables must be attached to two separate sockets, each with two different differential magnetothermal 
switches. 


IMPORTANT NOTE: when the chamber is at a normal running temperature only one plant must be functionig 
(G1 or G2). 


3.2 INTERNAL LIGHT WITH COMMUTATION CONTROLLER 


In equipment with an internal light, double system and 
commutation controller, the yellow warning light ON-OFF 
keys on the front panel (ref.3) of the E2003 electronic 
controller do not operate. In this case there is a green 
switch marked “LIGHT” to switch on the light itself on the 
control panel (see fig. 3.3). 

Just press this switch in order to switch the light on or off. 


3.3 


jlNTER.LUCC 



13 Internal light switch 


This instruction is intended to cancel and replace the instruction concerning the internal light (fig. 5.8 - ref. 
3) in the E2003 electronic controller in this instruction handbook. 

If there is an automatic commutation system, the ON/OFF light key (fig. 5.8 - ref. 3) does not operate; use 
switch 13 to switch the internal light on and off. 
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